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generatort IC151 integralt aramkor kapuaramkoreibdl kiala- 
kitott astabil multivibrator alkotja, amelynek idoallando j at 
8352, 15 — I- ellenallasok es C152, 153 kondenzatorok hatarozzak 
meg. Fazisf ordl tas es jelalak korrekcio utan keriil a jel a 
CALIBRATOR elolapi csatlakozora, Az amplitudo pontos erteke 
P151 belso szabalyzoval allithato be. 



4,3,11, Tap egyseg 

A tapegyseg kapcsolasi rajza a 12. abran lathato, 

/seged tapegyseg a 10. abran lathato/ 

A halozati transzf ormator /Tl/ primer aramkoreben talalhato a 
fesziiltsegvalaszto dugo, a kesziilek halozati kapcsoloja es a 
biztosltek . 

A feszultsegvalaszto dugo allasanak megfeleloen 110, 127, 220V 
halozati feszultseg allithato be. A halozati kapcsolo az 
INTENSITY potenciometeren /P100/ van elhelyezve, es baloldali 
veghelyzeteben van kikapcsolva a kesziilek. FI biztosltek a 
zarlat elleni vedelmet biztosltja, A halozati transzf ormator 
szekunder tekercsei koziil a 16-17 a katodsugarcso futesere 
allit eld 6,3 V-ot, a 14-45 biztosltja a fesziiltseget a 
bekapcsolast jelzo /Jl/ es a merohalo megvilagl tasara szolgalo 
lampak /J2-3/ szamara, A merohalo megvilagl tasanak fenyereje 
a P4 SCALE ILLUM elolapi potenciometerrel szabalyozhato, A 
kesziilek a tapfesziiltseget negy egymastol fiiggetlen, kiilon 
biztosltoval vedett tapegysegbol kapja. A -40 V 
fesziiltsegertek pontos beallitasa 

P5 potenciometerrel tortenik, A +15 V kdzos egyeniranyl to 
diodai D5-8, A -15 es +15 V ertekenek pontos beallitasa P3 
ill, P2 potenciometerekkel tortenik. Szabalyozasra mindket 
esetben integralt aramkor /IC3, 2/ szolgal. A +110 V egyen- 
iranyito diodai: Dl-4. A fesziiltseg pontos beallitasa PI 
potenciometerrel tortenik, Szabalyozasra integralt aramkor 
/IC1/ szolgal. Az utobbi harom tapegyseg automatikus rovid- 
zarvedelemmel is el van latva, A 10, abran lathato seged- 
tapegyseg /TR522-523/ az integralt aramkdrok szamara allit 
eld +5 V fesziiltseget. 
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